
 VARNING! Produkten ska installeras och provas ut av 
därtill kvalificerad personal.

Vid installation, skall denna produkt monteras med:
• Trekant och sölja 
• Bandlås med lock 
• �Bandlås plast (lämpligt för användare upp  

till 75 kg)

Ytterligare fästmetoder kan användas. Produkten ska 
installeras av kvalificerad personal.

 VARNING! På grund av risk för kvävning är det farligt 
att använda produkten utan att stabilisera bäckenet. 
Använd den alltid med ett riktigt utprovat höftbälte.

AVSEDD ANVÄNDNING:
 VARNING! Denna produkt får endast användas för att 

säkert placera en person i en rullstol eller arbetsstol. 
Produkten är INTE avsedd att användas som säkerhetsbälte 
under transport, som en fasthållningsanordning för en 
person eller på något annat sätt som kan orsaka skada om 
produkten går sönder. Otillbörlig användning av produkten 
är ej tillåten och innebär fara.

 VARNING! Detta främre bålstöd måste sitta korrekt för 
att hålla uppe användarens bröstkorg och axlar utan att 
orsaka skada. Låt en fackman demonstrera korrekt justering 
och användning. 

• � Om det sitter för hårt kan det påverka andningen och 
öka trycket över axlar och bröst.

• � Om det sitter för löst kan användaren glida ned och det 
kan finnas risk för strypning. 

• � Om produkten öppnas oavsiktligt kan användaren falla 
framåt. 

• � Om användaren inte kan ta sig loss på egen hand kan 
det vara farligt om användaren glider ner eller sitter fast 
i rullstolen vid en nödsituation. 

Om användarens fysiska eller kognitiva förmåga kan 
förhindra hen från att använda produkten måste en 
vårdgivare alltid vara närvarande när den används. 
Säkerställ att alla vårdgivare vet hur produkten justeras och 
lossas korrekt.

 VARNING! Som alla nya positioneringshjälpmedel, kan 
produkten förändra sättet som en person sitter på. 
Användare måste träna vanliga aktiviteter för tryckavlastning 
och kontrollera eventuella hudskador. Inte bara på ställen 
där produkten är i kontakt med användaren, utan också på 
primära tryckytor som korsben, ben och bak. Om ökad 
rodnad eller irritation uppstår, avbryt användningen och 
kontakta läkare eller behörig personal. Om det inte görs, 
kan allvarliga skador uppstå, som t. ex. trycksår.

 VARNING! Om en allvarlig incident inträffar i 
samband med användningen av denna produkt ska den 
rapporteras till tillverkaren (Bodypoint, Inc.) och den lokala 
tillsynsmyndigheten.

REGELBUNDNA SÄKERHETS- OCH 
FUNKTIONSKONTROLLER: För att säkerställa 
användarens säkerhet måste produkten kontrolleras 
regelbundet avseende funktion och tecken på slitage. Om 
produkten inte fungerar korrekt eller om avsevärt slitage 
upptäcks på spännen, fästpunkter, remmar, dynor eller 
sömmar ska du sluta använda produkten och kontakta din 
återförsäljare för att låta Bodypoint utföra kvalificerade 
reparationer eller byten. Under inga omständigheter 
skall produkten förändras eller repareras av icke behörig 
person — hälsa och säkerhet står på spel!

 RENGÖRNING: Maskintvätt, 60°C 
(140°F). Får ej blekas. Torktumla vid låg temperatur eller 
dropptorka. Får ej strykas. (Om produkten placeras i en 
tvättpåse undviker man skador på produkten och maskinen).

SKROTNING/KASSERING: Produkten är tillverkad av 
material som kan kasseras på ett säkert sätt utan särskilda 
försiktighetsåtgärder i slutet av dess livslängd.

GARANTI: Produkten har en livstidsgaranti mot brister 
i tillverkning och material som kan uppstå vid normal 
användning av den ursprungliga användaren. Kontakta din 
leverantör eller Bodypoint i garantiärenden.

För mer information om Bodypoints produkter kontakta 
leverantören. Information finns även på www.bodypoint.
com som också innehåller en lista med distributörer 
utanför USA.

Dessa anvisningar innehåller viktig information för säker användning och underhåll av alla modeller av 
Trimline bröstselar från Bodypoint. Ge anvisningarna till användaren, assistenter eller vårdgivare och 
kontrollera att de är förstådda.
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 Bröstsele Trimline

M O N T E R I N G S  —  O C H  B R U K S A N V I S N I N G

ART NOS. SH235S, SH235M, SH235L

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER:
Förpackningen kan innehålla en eller 
flera av följande:
• Bröstsele Trimline
• �Multi-Drag Övre band (åtdrag frami-

från och åtdrag bakifrån)
• �Monteringsdelar: Bandlås med  

lock eller Trekant och sölja
• �Bandlås av plast – endast för selar 

med åtdrag bakifrån (art nr FS032-2)

© 2021 Bodypoint, Inc. All Rights reserved.
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Ø 3/16–1/4”  
(5–6mm)

INSTALLATIONSKRAV
1. �Rullstol med fast ryggstöd eller Bodypoint Monter-

ingsfäste bröstselar, inställd ungefär vid axelhöjd 
(justera upp/ ned för tryckfördelning).

2.  �Monteringsskruvar med en dragstyrka på minst 
90 kg (200lbs). Medföljer inte i förpackningen.

MONTERING
Placera användaren i rullstolen med ett höftbälte och 
bestäm korrekt sittposition.  Placera selen på användar-
en med de övre banden mellan hals och axelled.

NEDRE BAND
Lägg de nedre banden runt ryggstödet utan att hindra andra anordningar på rullstolen. Montera fästbeslagen mellan 
bäckenets övre del och sitsen. Använd lämpliga fästanordningar.

ÖVRE BAND
1. Bestäm önskad dragriktning (åtdrag framifrån/ åtdrag bakifrån) och montera Multi-Drag Övre band på bröstselen.   
2. �Justera varje axelband för en bekväm passform med hänsyn till användarens axelbredd och sittställning. Märk ut 

placering för att bibehålla vald sittställning.
3. Fäst banden på ryggstödet eller motsvarande med lämplig fästanordning.

SÄKERHETSKONTROLL
När användaren är korrekt placerad i rullstolen, kontrollera 
passningen genom att låta användaren luta sig framåt och åt 
sidorna. Kontrollera:
1. �Att spännet och justeringsbanden fungerar korrekt.
2. �Komforten. Axelbanden får inte skava mot halsen.
3. �Placeringen. Om selen sitter för högt eller lågt skall de 

nedre banden justeras.
4. �Om det finns störningar i anslutning till andra anordningar. 

Placera om banden efter behov för att frigöra sitsinställning-
ar, armstöd, extra dynor, ventrikelsonder m.m.

Åtdrag framifrån

�

Åtdrag bakifrån

Bandlås av plast 
(Valfritt) Lämpligt 
för användare upp 
till 75 kg.
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